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RAPPORTO DI PROVA N.° VL220429-13N del 29/04/2022
RICHIEDENTE: Consorzio di bonifica “Valle del Lir", Via G.B. Vico 6 - 03043 (FR)

PRODUTTORE: -

DESCRIZIONE": * Acqua destinata ad uso irriguo "

SIGLA DI IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE: V1119042201
DATA DI CAMPIONAMENTO: 19.04.2022
CAMPIONAMENTO EFFETTUATO DA: Tecnico 1.S.P.A. sl
DATA DI RICEVIMENTO IN LABORATORIO: 19.04.2022
DATA DI INIZIO PROVE: 19.04.2022

DATA DI FINE PROVE: 29.04 2022

LUOGO E ORA DI CAMPIONAMENTO: Fiume Gari - Cassino

METODC DI CAMPIONAMENTO PARAMETRI CHIMICT: APAT CNR IRSA 1030 Man, 29 2003

Pagina 1 di 3

Ore: 09:50

METODO DI CAMPIONAMENTO PARAMETRI MICROBIOLOGICI: UNI EN ISO 19458:2006

RISULTATI ANALITICI
DATA LINEITT
INIZIO E UNITA® INCERTEZZA RIFERIMENTO
—|—FINE | PARAMETRI Bi METEDOBFPROVA—|-RISULTATO | D OURA | RO6) (D Les. 15206
M v ESTESA Pare teren
PROVA MISURA
Allegaio 5,
Tabella 33
Temperatura g o APAT CNR IRSA 2100 M.29 2003 10,2 +0,1 - -
pH Ul:irilg di APAT CNR Iggﬁf‘i 2060 Mon 29 735 +0,08 . 55-9.5
19/04/2022 - us om’'s APAT CNR IRSA 2090 Maun 29
19/04/2002 Conduttivita 2000 2003 A3k +128 = -
(hsigeno .
liciciio % DO M.L ISPA N.76 Rev.0 8,49 41,70 - -
Claro attiva mg/L APHA Metodo 4500-CL G <0,01 - - 0.2
201/0d/2022 | Richiesta
26/04/2022 | binchimica di mg, | APATCNR r%%gssrmﬂ Man 29 <5 . . 40
ossigenn —
Richiestn chimica APAT CNR IRSA 5130 Man 29
di asetan - mg/l. e <10 . . 160
Residuo fizzo a APAT CHE IRSA 2090 Man 29
I El]“[_' _ mg/L 2003 447 +HG
Su]u::: sospesi meg/L APAT CNR flizigalﬂ‘ﬂﬂﬁ Man 29 <5 _ _ 80
201042022 [“Azoro oI | APATCNRIRSA 4030C Mun 29 <ol s
20/04/2022 | gmmoniscale " 2003 : _ _
Cloruri me/! AFATCNR L“zgﬂ"; V20 M. 28 7,08 £0,52 109 1200
Azolo nitroso APAT CNR [HSA 4020 Mun 29
) mg/| 2003 =0,02 - 0.6
Azolo nitrico APAT CNR [RSA 4020 Maon 29
{come N} mg/] 2003 0,43 | +0,02 114 20
— o RERTCHN AR SR 38 " ) _
Fosforo totale — 8
{come P mg/l LUNLEN IS0 11885:2009 <0,10 10
| Ferro mg/L. UNI EN 150 11885:2009 0,10 0,15 97,2 2
Arsenico mig/L L'NI EN IS0 11885:2009 <q},05 - - 0.5
26/04/2022
26/0412022 Muanganese mg'l, UNIEN 180 118852009 =0, 10 - - 2
Boro mgfL LINI EN 180 11885:2009 0,15 +0,20 105,35 2
Codmio mg/L UNI EN 150 11885:2009 <0,002 - - 0,02
Cromuo tolale mg/L. LML EM 180 11885:2009 0,018 =0,011 2.8 2
Cromo V1 mg/L ASTM D1687-17A ={,01 = 0,2
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RAPPORTO DI PROVA N.° VL220429-13N del 29/04/2022

DATA LIMITI D
INIZIO E UNITA® INCERTEZZA RIFERIMENTD
FINE PARAMETRI DI | METODODIPROVA | RISULTATO | PLgisuih | RO | (Dles 152706
PROVA MISURA prie lerza,
Allegaio 5,
Tabella 3)
Mercurio mg/L EPA 200.7 2001 <, (05 - - 0,005
_ meg/L LML EN IS0
Muolibdeno 11885-2009 <,01 - -
: NI EN ISO ) _ &
Nichel mg/L 11885:2009 <001 2
LINL EN ISOr
Piombo mel 11885:2009 0,02 0,02 123,6 0z
LINL EN IS0
sgi040nz | RAme mg/L T RRE e 0,078 0,030 111.9 0,1
26/04/2022 | . LINT EN IS0
Zinco me/L iyl 0,066 0,016 99,9 0,3
UNI EN 180
Rinlio mitl LIRES 000 428 EApRE -—
i UNI EN ISO
Potassio mg/L | 1885:2009 2,05 =041 - -
, LML EN ISO -
Caleio me/L 118852000 114 =23 -
i UNIEN IS0 <
Magnesio mg/L 118853000 15,6 +3,1 -
UNTEN IS0
Tetrncloroatilene ue'L 15680:2005 <0,05 - - -
27/04/2022 , ; UNIEN IS0
270472022 | Tricloroetilenc ue/L 15680:2005 <005 » - -
LINTEN IS0
Benzene pel 15680:2005 <0,05 - - -
; EPA 3510C 1996 + EPA
Benzola)pirene mg/L 8270E 2018* <0,001 ! - - -
E EPA 3510C 1996 + EPA
Aldrin mg/L e e w0001 | - - 0,01
Bem-esaclorocicloesano mg/L A ‘L‘;!I%CE I;?,';:r A <0,001 - 2 -
EPA 3510C 1996 4+ EPA
IRI042077 DoT, DDD, DDE mg/L 8270E 2018* <(},001 - - -
28042022 | oo mgl. | EPA ::]S2 ;!g]% Iz%‘iﬁs TEPA | om - - 0,01
. EPA 3510C 1996 + EPA
Endrin mg/L 8270 2018% =0,001 - | -
, EPA3S10C 1996 + EPA
Isodrin mg/L $270E 2018* =0,001 - -
Sommatorio
(aldrin,dieldrinendrindsodrin) | ™¥ Per calcolo (§) 0,001 - - 0,01
;ﬂ:ﬁgﬁi Microrganismi vitali  22°C UFC/ml | UNIEN ISO 6222:2001 >300 - .
19042022 Microrganismi vitali a 3730 UFC/ml | UNIEN IS0 6222:2001 116 | 96— 140 | - -
21/04/2022 . UFCAI00 | UNI EN IS0 T899-
Enterococchi ml 29001 B [ 69— 107] - -
Coliformi beta-galamosidasi UFC/100 AFNOR BRD O720-
positivi ml 03111 o nemiac B M )
190472022 | Escherichia coli UFC/100 AFNOR BRD 0720
20vD4/2022 | beta - plucuronidas: positive ml 0311 410 [371-453] = 3004
Clostridium perfringens (spore UFC/ 100 UNIEN 150 a0 [65—125] ~ )
comprese) mil 141892016
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RAPPORTO DI PROVA N.° VL220429-13N del 29/04/2022

"z come dichiarato dal Richiedente/Cliente, il Laboratorio ne decling qualsiasi responsabiliti.
Il simbolo < & da intendersi come risultato inferiore del lmite di quantificasione (LOGY.

It (%4): recupern

*: Single lon Monitoring.

&2 sommautorin secondo il eriterio lower bounds,

Lincerezza extesa di misum & stwin caleolatn applicando un fanore di copertura k=2, scelto sulla base di un livello di fiducin pari 8l 95%.

Se non espressaments riportato il recupeno non & stato utilizeato nella determinncione del risultato analitico finale.

La dichinrazione di conformitd o specifiche di legae efo specifiche indicate dal cliente non tiene conto del contributo dell*incerferzn di misum, tranne
nei easi in cul la regoln decisionale sim contenuta nella specifice stessa, inoltre si specifica che in caso di spplicarione della regola decisionale, con
“goard band™ pari oll'incertezzn estesa di misura, i1 livello di rischio associato & pari al 30% (vedi ILAC-GE:092019),

Se non espressemente richiesto dul cliente i) cumpione non viene conservato, | presente Rapporto di Prova non pud essere rprodotio porzadmente
senze |"approvazione scrittu del Laboratorio LS.PA. 511,

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA":
limitatamente alle prove richieste ed effettuate il campione di acqua & in regola con il D.Lgs, 15206 Parte terza,

Allegato 5, Tabella 3. -

& A
fime del rapparie df prova /AL | Ay
Z| CIANCARLo |3
o PANETEL S
VEN modouss A5
\"': “'\ "\Jq
; e —e
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RAPPORTO DI PROVA N.° VL220502-19N del 02/05/2022

RICHIEDENTE: Consorzio di bonifica “Valle del Lin™, Via G.B. Vico 6 - 03043 Cassino (FR)
PRODUTTORE: -

DESCRIZIONE™. * Acqua destingla ad uso irrguo”™

SIGLA D] IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE: VL] 19042202

DATA DI CAMPIONAMENTO: 19.04.2022

CAMPIONAMENTO EFFETTUATO DA: Teenico 1S P.A, srl

DATA DI RICEVIMENTO IN LABORATORIO: 19042022

DATA DI INIZIO PROVE:; 19,04, 2022

DATA DIFINE PROVE: 29.04.2022

LUOGO E ORA DI CAMPIONAMENTO: Capo d"acqua - Castrociclo Ore: 10:15
METODO DI CAMPIONAMENTO PARAMETRI CHIMICIL: APAT CNR IRSA 1030 Man. 29 2003
METODO DI CAMPIONAMENTO PARAMETRI MICROBIOLOGICE UNIEN ISO 19458:2006

RISULTATI ANALITICI
DATA LIMTTT I
INIZIO B UNITA' INCERTEZZA RIFERIMENTO
FINE | PARAMETRI DI MIETODO DI FROVA RISULTATO | PLMELRA | RO | (Dlgs 152706
PROVA MISURA =SAET, Allegla 8,
spie 5,
Takhelln 3)
Temperntura °L APAT CNI TRSA 2100 M.29 2003 1.4 40,1 ’ .
Unitadi | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 P -
s pld e plrpis 740 H) 08 2 55-95 )
: N iScmia | APAT CNR IRSA 2090 Man 29
192022 Lu@tiluvtm I 2013 T 140} - =
ﬂﬂ:‘ DO ML ISPA N.76 Rev 0 7.4 4155 . .
Cloro attivo mgfl. APHA Metodo 4500-CL G 0,078 )03 - 0.2
210472022 | Richiesla . ’
26/04/2022 | biochimica di mgrt, | ATATENRIRSA 1200 Man 29 <5 : - a0
OEFLEenD - )
Richiesin chimiea APAT CNI IRSA 5130 Mom 29
L /L =10 - - a0
di ossigeno — mg 2003 ‘
Residuo fisso a gL APAT CNR 12@ 2000 Mar 29 pe R i )
Solidi sospesi me/l. | APATCNRIRSA 20008 Man 29 s 0 |
_Lotali* ' 2003 N - .
20MAA022 | Agolp APAT CNR TRSA 4030C Man 29
2000472022 | ymmonincale mgf] 2003 <004 . . 15
Cloruri mg/l APAT CNR ]fﬁ;";"”z” Mun 29 6,66 01,49 109 1200
Azolo mtroso APAT CNR IRSA 4020 Man 29 '
. my/] 0,02 - - 0,6
| (come ) 2003 -
Azoto nitrico ] APAT CNIR TRSA 4020 Man 29 (.16 4R 114 A
(come N) : 2003 i / =
5 % APAT CNR IRSA 20404 Man 29 - o
20013 B B
o ot me/l UUNT EN 18O | 1885:2000 0,10 ; . 1o
Femo mg/L LN EMW T80 118852009 ik (1 (12 7.2 2
Arsenico ma/l. LINT EN 130 | [885: 20049 =305 - = 03
N | . |
ig;ﬁ_ﬁ:g Manganese g/l UNIEN 180 | [885:2000 0,10 . . 2
Baro mg/L. LINI EN IS0 | 1885:2000 0.15 £0,20 1055 2
Cudmio mgL. LINE N IS0 1 1885:2009 <0002 . 5 0,02
Cromo Lotale gl LINLEN 18O 118852009 <0005 - . 2
Crome VT mg/L. ASTM DI68T-17A ol | - - 02

ISPA srl - Via S5an Nicandro - 03042 ATINA (FR) - Tel. 0776.690.107 - 610.969 - Fax 0776.690.107 - info@ispa.fr.it
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RAPPORTO DI PROVA N.” VL220502-19N del 02/05/2022

DATA LINITI T
INIZIO B UNITA® INCERTEZZA | RIFERIMENTO
FINE PARAMIZTRI Dl METODO DI PROVA | RISULTATD | PLMISURA | R(Y) | (DLgs 15206
PROVA MISURA ESTESA Parta terza,
:ﬂlﬂw j..
Taballu 3}
- mg/L T
Meruirio FPA 200.7 2001 <) (W15 . - 0,05
. medl UM EN 1RO
Muolibleno | 18852009 <[1,01 - -
. UNI EN 180
Michel mg/L L 1RE5:2009 S - - 2
R B UNIEM 180
Pramba ml, | | 1885:2009 <(},0 - - n2
LINT EM 180
26iannay | Rome myL | 1885:2009 0,037 #0030 | 119 0,1
2042022 | .. LIMI EN 180 P
Fineo mz/l LIRR 53000 0,027 +1,019 09.9 i3
. LINT EN 150
Sodin il [TRES 20000 424 H{LES R
; LN EN 150 . ”
Polnssio gl | 18852000 1,67 +{} 33 = &
s LI EM 180 -
Caleio g/l | 18852009 [0 +27 -
B " UNT N 150 "
Magnesio mafl, 118852009 15,0 +3.0 -
T 7 Lo LIMT EN IS0 .
Tetrucloroelilene uafl, | S680L2005 <il, 13 2 - -
2472022 | ... = LINT EN IS0 .
77M4fz022 | Trelocostilens pe/L | 5680 2005 0,08 ) - -
. UNLEN 180 . o
Benzene pafL 1 SEROE2005 <105 - - -
T it EPA 3310C 1996+ EPA
Benzod nipirene mafl, 8IT01 20/ §* =11, - = -
) EPA 35100 | 996 + EPA
Aldrm mg/L R2T0E 2018 0. * x 0,01
iy i EPA 35100 1996+ EPA
Betr-esoclorocicloesino mgL  §270E 2018* =(1,001 . - .
; o i EPA F5100 1906 + EPA
2000472022 DI, DD, DDE my/l. WO TOE 2018 <], - - -
2900402022 | ., L. EPA 35100 1996 + BI'A
heldmm mp'l S0 2018 <0,001] - - ol
: EPA 35100 1996 + EPA
Enilrin mg/L CITUE 2018° =01,001 - -
EPA 35100 1996+ EPA
Isodrin mg/L. $270F 2018 <(, 01 - -
Sommatoria
(aldrin dieldrinendrin isockin) mgel. Fer ealeolo (61 <3, 001 - - 0,01
IOMA022 | e coemmminnst vitali 0 22°C UFC/ml | UNIEN IS0 6222:2001 =300
2202022 | FrLes : - N - 5
19/0472022 Microrgunismi vitali o 37°C UFC/m| | UNIEN 180 6222:200] 200 [174—230] - -
210472022 E gl Ul'g."ll N ET;];IK};N IS0 TR Q (31571 . i
Coliformi beta-galnttosidasi UTFC/I0N | AFNOR BRD 07/20- l
positivi il 03/11 = Lah-20] | - g
[ 042022 | Becheriehia oali LIFC 100 AFNOR BRIDO7/20- .
20004/2022 | bela- glucuranidasi pasitiva ml 03l 20 | 192 -252] = so0
Clostrid i perliingens (spore LTFCH 10K LIMT EM (80
coinprese) il 141892016 o F34=73] -

ISPA srl -Via San Micandro - 03042
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RAPPORTO DI PROVA N.° VL220502-19N del 02/05/2022

# come dichiarato dol Richiedenle/Clicnte, il Labomieio ne decling qualsiast responsabilit
Il simbolo < & do intendersi cone nsullato inferiore del limite di quantiNezione (1LOQ),

R (") recupero

= Bmale lon Monilonng.

& sormimntorin szcondo il eriterio lower bounds.

Liincertezm estesa di minura & statn cafeolwia opplicando w fatore df copaturm L=2, seelio sulla buse di un Hvello di fdueia pori al 95%.

Se non espressamente nperalo || recupers non & states wilizat pells deteaninuzione del nsuliole anulitico Gle,

La dichinrazione di conlormith o apecifiche i leppe o'e specifiche indicate dul clivnte non tone conto del conteibute dell inceneszs di misura, tninne
nei easi imeui b regola decizionale sia contenuia nella speeifiea stessa. Inolee si specifica che i cwso & applivagione delln regoln decinionale, con
“puwred bond™ pord allineerezzn estesn di misura, il livello di riesclio wssocinle & pard al $0% {vedi [LAC-GE0020019),

Se non enpressamente sichiesto dal eliente f campione non viene emservato. [l presente Rapporto di Prova non pud essere dprodolio pazialmente
senea approvizione seeiits del Laboraloro LS 1A S,

DICHIAR AZIONE DT CONFORMITA':
limitatamente alle prove nichieste ed effettuate il campione di acqua & in regola con il DLgs, 152/06 Pare terza
Allegato 5, Tabella 3.

1] Alorio
&
e det i N
. _ _Jine ) Pogysario gl prog ,':'.'.:__.__. L vl S .
- . H ! [Z] NGRS
\ o UANETEY [
b W O £ LT
'\1_..:_” e A

ISPA srl - Via 5an Nicandro - 03042 ATINA (FR) - Tel. 0776.690.107 - 610.969 - Fax 0776.690.107 - info@ispa.fr.it
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RAPPORTO DI PROVA N.° VL220502-20N del 02/05/2022

RICHIEDENTE:; Consorzio di bonifica = Valle del Lin", Via G.B. Vico 6 - 03043 Cassino (FR)
FRODUTTORE: -

DESCRIZIONE® " Acqua destinala ad uso imigoa”

SIGLA DI IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE: VL 19042203

DATA DI CAMPIONAMENTO, 19.04.2022

CAMPIONAMENTO EFFETTUATO DA: Tecnico LS. A, sil

DATA DI RICEVIMENTO IN LABORATORIO: [9.04.2022

DATA DI INIZIO PROVE: 19.04.2022

DATA DI FINE PROVE: 29.04.2022

LUOGD E ORA DI CAMPIONAMENTO: Melfi di sono - Pontecarve Ore; 1045
METODO DI CAMPIONAMENTO PARAMETRI CHIMICI: APAT CNR IRSA 1030 Man, 29 2003
METODO DI CAMPIONAMENTO PARAMETRI MICROBIOLOGICL UNI EN IS0 194582006

RISULTATI ANALITICI
DATA LIMITI EM
INIZIO UNITA® INCERTEZZA RIFERIMENTO
FINE | PARAMETRI Dl MIETODO DI PROVA RISULTATE | MuaiEsmiy | BONY ) (- 13206
PROVA MISLITEA ESTESA Panie terzn,
Allegato 5,
Tabella 3)
“Temyperatir °C APAT CNR IRSA 2100 M.29 2003 1,6 4401 - -
Unitadi | APAT CNR IRSA 2060 Man 20 . .
19/04/20 & pH 2003 7,95 i - 55-95
/2022 | -, boton s et APAT CNR [RSA 2090 Man 20 ]
1O/04/30023 Lnn.ﬂunn it 20 0013 575 +]115 - -
d"mﬁ“'f " DO M1 ISPA N.76 Rev.0) 4,07 +] 81 . .
Cloro attive mg/l. APHA Melodo 4300-CL G <) ; . 0.2
210402022 | Richicsia N
26/04/2022 | biochimica di mg, | APATCNRIRSA 512002 Man 29 <5 : . 40
OSSipens — 2003
Richiesta chimica APAT CNR IRSA 5130 Mun 29
Ui ossigeno - mgfl 2003 4 : ) 60
Residuo fisso a ; APAT CNR IRSA 2000 Mun 29
_180°C _ mg/l. 2003 403 =8 - -
Solidi sospesi me/l APAT CNR IRSA 20008 Man 29 < o
Lotali® g 20003 B )
gmmineale {03 : ) 3 )
Clonui mg/l APAT CNR “;f;‘; 4020 Mem 29 20,5 +1.74 109 1200
Axplo nilrosa APAT CNR IRSA 4020 Mim 29
(e N) sna/t o % i - 05
m.:::; ﬁi{ﬂm me/l APAT CHIL I‘!R:i‘;: 4020 Man 29 0,96 40,05 114 20
Durezza s APAT CNR Jli'i.“[i{'allﬂ-'lﬂ.r'l. Man 29 27 +5 R _
fﬂ:ﬂ“”"“ mgfl UNTEN SO | 18852000 0,100 : I i
Femro mg/L UNILEN 150 1 1885:2009 0,02 o002 | 972 2
Arsenico mg/l UNIEN 130 11885:20009 =105 - - 03
26/04/2022
A6AM022 Muonganese | omglL LINTEN 150 | 18852004 ={1, 10 - - 2
Horo mg/L LINTEN 180 1 1885:2009 | ol2 | #0320 1055 2
Cadmio mg/l. UNT EN [SO 1 1885:2009 0,005 L0002 | 979 0.02
Cromao tolnle mg/L. UNI EN IS0 1 1885:2009 <0005 " : 2
Crome V1 g/l ASTM DIGRT-17A <0,01 - - .2

ISPA srl - Via S5an Nicandro - 03042 ATINA (FR) - Tel. 0776.690.107 - 610.969 - Fax 0776,690,107 - info@ispa.fr.it
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RAPPORTO DI PROVA N.” VL220502-20N del 02/05/2022

DATA LIMIETE £
i UNITA "DIMISURA | Re%) | (D, 15206
FINE PARAMETRI DI | METODO DI PROVA | RISULTATO | PLEmCiA | RO | (Bbis, 13206
FROV A MISURA Wil Ltz
Adlegito 5.
Tabelln 33
Mereurio my/L EPA 200.7 2001 0,000 0,005
Malibdeno el piidhbieg <00l - :
Nichel /L i fobkle <0.01 ; 2 2
Mioimbo mg/L lf];ﬂéﬁ?i{ll:ﬁ'? =[1,01 - - 02
26/04/2022 Rarne mg/L Ll'rlq;;;ﬂéﬁ? 0023 +,030 119 0.1
2HaaE0a Zinco mg/L ‘f?;siié‘sy? 0,156 0,15 Bd.1 0.5
Sodio mg/l. Py 124 42,48 : .
Patnssia mg/L sl 5,98 21,20 : =
Caleio g/l HT}!HE?;[I]:S]S 90 +| 8§ - .
Mughesio mgfL ??1;1?1533 10,9 22,18 . -
Tetracloroetilens pe/L Uli;[:s%hiéﬁg <05 - -
210442022 . LINI EN 1SO
27/04n2022 | Triclorostilene hg/L |5680;200 o - - -
Benzene pg/L L‘IIF;BIHII:;;JE? <(,05 - - -
Benzolp)pircne myL EFA %’?‘I;:]t; L?:’:g: EPA <1101 = . -
, EPFAIS10C 1996 + EMA
Aldrin mg/L 8270E 201 & =0.001 - - 0,1
Bets-csnclorociclosano mg'L LR 3‘-%5:;%[‘; IJ;E:E;: 2 =001 - - -
EPA 100 1996 + EPA
29/04/2022 | PPT. DD, DDE mg/L 8270E 201 8% 0,001 - : .
204042022 R EPA 3510C 1996 + EPA
Dieldrin mg/L B270E 201 8* <0,001 - - 0,01
Endrin mg/l EFA ?.,I.F?.Jci; ;ﬁg: EFA <{1,001] - -
5 9 4 EP
Isodrin mgt. | AP IR0 EPA T <o 001 . :
Sommaioria o N ) i
{aldrindieldrin,endrin,isodrin) mg/L Por calcale (§) <0.001 0.01
g;ﬂ‘ﬁgii Microrgarist vital n 22°C UFC/nl | LINI EN 1SO 6222:2001 160 [137-187] | - :
; ismi vitali - I E 2 71— 109 .
910412022 Microrganismi vitali n 37°C UFC/ ml | UNIEN IS0 6222201 28 [ T —10%]
214042022 UFC/100 | UNIEN IS0 7899- _ i
Enterococohi il 2:2003 7 [3-105]
Califisemi betn-galofiosidas UFC/ 100 AFNOR BRD 07/20- g
ot [19-41] .
it ml 03/l
90472022 | Eschericlia coli LIFC/ 100 AFNOR BRD 07/20- 7% [19-41] . S000
0M4/2022 | beta - gluouronidasi pasitivo ml 0311 -
Clostridium perfringens (spoe UFC/100 LUNI EN ISD o ) B i
compiese) ml 141 89:2011 &

ISPA srl - Via San Nicandro - 03042 ATINA (FR) - Tel, 0776.690.107 - 610,969 - Fax 0776.690.107 - info@ispa.fr.it
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0 pome dichiarat dol Richiedene/Cliente, il Lobormtorio ne decling guolsiosi responsabilit.
Il stmbalo < & da intenders come risultto inferiore del mite di quantificozione (LOO7,

R (%) recupero

# Single lon Monitoring,

& somimatorio secondo il eriterio lower hounds.

1 imeertesm estesa 8 s & stath caleolita applicando un Bitore O coperiarm 5=2, soelto sulli base di un Tvello O ducin pa al 95%,

Se non espressamenie rpeido i recupero non & stido wlilizzno nelle détermingzione del fsuliato snolitico lnale,

|at dichbwrueivne di conformitn g specilfiche di legee efo speciliche indicate dal chente non pene conto del contribuio dell inecrezza i imisum, mnne
nel ensi in cui ki regola decisionnle sin comtenubn nella specifion stssn. Inolire 51 speeiiien che in cose di appliceione della regoln decisionale, con
“guard band™ par all”incerezza estesa di misun, iF livello di rischio assoziato & pan al 50% (vedi ILAC-GS:00/20(19)

Se non espressamente chiesto dal chente il campione non viene conservatn, 1 presente Bapporio di Prova nan puo essere riprodotio. pacsalmente
seien | approvaione soritte del Labortorio L5724 Sl

CHCHIARAZIONE DI CONFORMITA':
limitntamente_alle prove richieste ed_effertonte il compione di_scqun & in regola_con il D Lps. 1532/06 Parte terzn,

Allegato 5, Tabella 3.

[ine diel rappoyto of prova

ISPA srl - Via San Nicandro - 03042 ATINA (FR) - Tel. 0776.690.107 - 610.969 - Fax 0776.690.107 - info@ispa.fr.it
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Istituto Sperimentale Problematiche Ambientali

Far, 8.2/1/64 Rev.0 del 15062020 Paging 1 di 3 °
RAPPORTO DI PROVA N.° VL220502-21N del 02/05/2022 '

RICHIEDENTE: Consorzio di bonifica ™ Valle del Lird”. Via G.B. Vico 6 - (03043 Cassine (FR)

PRODUTTORE: -

DESCRIZIONE™: “ Acqua destimty ad wso tmizun”™

SIGLA DI IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE: VLJ 192204

DATA DT CAMPIONAMENTO: 19.04.2022

CAMPIONAMENTO EFFETTUATO DA Tecnico LS. P A, sil

DATA DI RICEVIMENTO IN LABORATORIO: 19.04.2022

DATA DI INIZIO PROVE: 19.04.2022

DATA DI FINE PROVE: 29.04.2022

LUOGO E ORA DI CAMPIONAMENTO: Forma Quesa - Esperia Oz 1100
METODO DI CAMPIONAMENTO PARAMETRI CHIMICT: APAT CNR IRSA 1030 Man, 29 2003
METODO DI CAMPIOMNAMENTO PARAMETRI MICROBIOLOGICL: UNIEN 18O 194358:2006

RISULTATI ANALITICI
DATA LIS 130
INIZIO E UNITA® INCERTEZZA RIFERIMENTO
| FINE | pARAMEIRI bl METODODLEROVA— | msuLrato | DIMISURA | RO | (Dles 15206 |
PROVA MISURA ‘ ik
Allegata 5,
Tabella 3)
Temperatura ¢ APAT CNR IRSA 2100 M.29 2003 10,9 40 N _
ph UI:—:.FF i APAT CNR ]]1?1’:.';;"; 2060 Mon 29 8,08 +0).08 ) 5.5—9.5
19AM/2022 | = uS o APAT CNR TRSA 2090 Man 29
|9/0/2022 Conduttivitd 2o 2003 176 +75 - -
, Omsigeno "% bO M.L ISPA N.76 Rev.0 9,50 155 - -
1 Cloro attivo m/L, APHA Meiodo 4500-CL G <t1,{}1 . . 0.2
2170472022 | Ricliesia
260412022 | biochimico di g/l AFATCNR ";Snﬂf 1208 Man29 <5 - - 4i)
GSS]EEI.'II:I - -
Richiesta chimica APAT CNR IRSA 5130 Mun 29
i assipeno — g/l 2003 =10 - - 160
Residuo [iss0 & APAT CNR TRSA 2090 Man 29
180°C mg/l. 2003 i i i -
Solidi susmi APAT CNR IRSA 20008 Man 29 r
2oiAn FNE e 2003 = - - -
Azolo . APAT CNI TRSA 40300 M 29
20/042022 | ammonincale g/l 2013 0,04 B - 15
Cloruri mafl APAT CNR ﬁ;’; 4020 Man 23 B,17 +),60 109 1200
| Azolo mitroso APAT CNR IRSA 4020 Man 29
eoimie N mg/l 203 i ; . i
Azolo nitrico APAT CNR [RSA 4020 Man 29
feame N mgfl 2003 0,38 012 114 20
ycezza oF APATCNR na%ﬁ‘zmm M 29 o o ) )
Fosloro tolule - -
gt mg/] UINT EN IS0 118852009 0,10 . : 10
Ferro mg/L LINI EN SO | 1885:2000 0,05 0 | 972 2
Arscnico mg/L. LWL EN 180 118852000 <105 - - 1,3
26/04/2022 ===
26/4/2072 | Manganese mg/L UINIEN IS0 | 18832009 =(. 10 - - 2
oo g/l LIMT N 1500 | | SE5: 2000 015 <0020 1055 %
Cadmio mg/l UINT EN 18O | 1885:2009 <0062 . . 0,02
Cromo totile mg/L LINT EN SO | 18852009 <0005 - g 2
Cromo V1 g/l ASTM DI1687-17A <0,01 . - 0.2

ISPA srl - Via S5an Nicandro - 03042 ATINA (FR) - Tel. 0776.690.107 - 610.269 - Fax 0776.690.107 - info@ispa.frit
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RAPPORTO DI PROVA N.° VL220502-21N del 02/05/2022

DAaTA | LI
nemre | | mekENTo
FINE PARAMETRI DI METODO DI PROVA | RISULTATO | “LEct Wl | A s
PROV A MISUIRA g lgra,
: Allegato 5,
Tabelln 3}
Mercurio gk EPA 200.7 2001 <01, 0003 - - 0,005
Malibdeno L A <0,01 : :
Michel mg'l 1:2:[{5: r'g? <[, - = 2
Piomib mg'L 1']”;"5: SEE L!Ig‘]g =[L0 - - 0.2
LKI EN IS0
26/04/2022 Rame mg/L 11485:2009 0,021 +,030 1119 i,1
264412022 | e m/L INLEN B0 0,078 L0019 | 999 0.5
Sodio mg/L gt7 ey 427 0,85 - ]
Powmssio mg/l. l.i'I':E: SET: 3390 [0 40,22 - -
Caleio m/L l]”;;;;hiéﬁg it +13 i -
Magmnesio mg/L I'il ré EESPJE{!H?PE 0.2 42, . -
Terrneloroetlene pel ﬁ?éﬂ%ﬂﬁ? <105 - - -
274042022 ; L/NI EN 150
270472022 Triclometilene pe/L geeeipdys <0,05 i ) ]
Benzene pa/l LI‘T;E:HEIHHI]EU-SD =i 015 s e -
Benzo{alpirene mg'l EPA El'jnffl:: Il':;;]lg: EPA <(1,000 - g 3
i EPA 3510C 1996 + EPA
Aldrin mg/L 8370 2018+ =0,001 ‘_ - - a1
) EMA 3510C 1996 + EPA |
Betu-esaclorocieloesano mg/l §270F 2018+ <0,001 | - - -
EPA ASI0C 1996+ EPA
2040442022 DOT, DDD, DDE mg/L 470E 20184+ =(,001 - - -
7 Y27 -] +
2942022 | pytdrin gl | SPALMCIROSERAL  dom . ; 0,01
t EPA JSIOC 1996 + EPA
Enlrin . mg/L §270E 201 8% =0,001 - c
i 1 oc 19946
Sommatorio ’ . '
{aldin,dieldrin,endrin_isodrin) | ™% Per caleolo () <0001 - . 0.01
a2 | Microrganisii vitali a 22°C UFC/Anl | UNIENISO 6222:2001 | >300 : . .
19/04/2022 Microrganismi vitali o 37°C UFC/ml | UNIEN 180 6222:2001 102 [Ré—124] g .
2NO42022 | o UFIII]::'[IDH EI_JE:IHEN 150 TR00- 100 (82 122] ] j
Cuﬂ:diunni beta-galantosidasi LFC 100 AFNOR BRD 07720- 330 [ 286358 i )
pasitivi ml 03711
1042022 | Escherichineoli LFC/ 100 AFNOR BRD 07720-
20/04/2022 | beta - glucuronidasi positiva im 0311 40 [155-209) | - 5000
Clestridium perfnngens (spore LIFC/ 10 LUMI EM 150 10 (91 -192] ) i
comprese) ml 14182:2016

ISPA =rl - Via 5an Nicandro - 03042 ATINA (FR) - Tel, 0776.690,107 - 610.969 - Fax 0776.690.107 - info@ispa.frit
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RAPPORTO DI PROVA N.° VL220502-21N del 02/05/2022

A gome dichiseato dol RichiedenefCliene, i Liboratorio ne decling gualsios responsabili,
I simbolo <= & da inrendersi come risultato inferiore del limite di quantificaione {LOG),

R (%% recupero

¥ Single lon Monitoring.

&2 somimatorin secondo il criterio lower bounds.

I incerteren estesa A misur & stotn ealealnn applicando on fottore di eopertum K=2, seelio solla base di un Bivello di Gduein par al $5%.

Se non cepressnmente riponato i recupern non ¢ stio utilvzio nells detaminazone del nsuliao analigeo finake.

Lt dichinrzione di conformins nspecifiche di legee efo speeilichy indicmte dal eliente non tene conte del contribut dellingedez d misum, tmne
net et in oeud Dy regoli decisionile sin contenuly ella speciiicn stessa, Inoloe 51 specilica che i caso & applicazione dello regola decisionale, con
“goarel biarid™ pan ol meertesn estesi O misan, 1 Hvello di rischio ssociato ¢ pud ol 50% (vedi [LAC-GE:09/2019),

Se non espressainenis vichiesto dal eliente il compione non viene conservilo. 1 presente Rapporio di Prova non puo essere aprodoito piciabmente
senen | approvazione scrfls del Laboratanio 15,1 A Sl

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA®
limitatamente-alle—prove—richieste—ad-effztunte—il-campione-di-acqua-&-in-regola-con-il-D . Lgs. 15206 Parte -terza,

Allegato 5, Tabella 3.

flre el rapyporte i peova ,_

= P AR 2
J‘ al VANETFINY (30

ISPA srl - Via San Nicandro - 03042 ATINA (FR) - Tel. 0776.690.107 - 610.969 - Fax 0776.690.107 - info@ispa.fr.it
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RAPPORTO DI PROVA N.” VL220502-22N del 02/05/2022

RICHIEDENTE; Consorzio di bonifica ~Valle del Liri™, Via G.B. Vico 6 - 03043 Cassino (FR)
PRODUTTORE: -

DESCRIZIOME™: “ Acqua destinata ad uso irmguo”

SIGLA DI IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE: VLI19042205

DATA DICAMPIONAMENTO: 19.04.2022

CAMPIONAMENTO EFFETTUATO DA: Tecnico LS.P A sil

DATA DI RICEVIMENTO IN LABORATORIO: 19.04.2022

DATA DI INIZIO PROVE; 19.04,2022

DATA DI FINE PROVE: 29042022

LUGGO E ORA DI CAMPIONAMENTO: Opem Tribuzio - Pontecorvo Ore: 11:30
METODO DI CAMPIONAMENTO PARAMETRI CHIMICT: APAT CNR IRSA 1030 Man. 29 2003

METODO DI CAMPIONAMENTO PARAMETRI MICROBIOLOGICT: UNI EN 180 19458:2006

RISULTATI ANALITICI
DATA LIMITEDL |
INIZIOE UNITA® INCERTEZZA RIFERIMENTO
JEINE | pARAMETRI BI MIEFOBO BIPROVA -RistATO- DR L RON) (D 13205
MISLIRA Allegato 5,
Tubella 3)
Temperuturn o0 APAT CNR IRSA 2100 M.29 2(K03 10,6 0,1 2 -
Uniti di APAT CNR IRSA 2060 Mau 29 ;
pH ol 2003 8,12 +{1 (8 - 55-93
19404720 i ;e AT C ‘
L éuﬁ Conduttiviti u‘;;‘:‘? a | APATCNR T“E:E 2090 Mim 29 569 +114 ) i
'“’.5”.9‘;';“ e DO M.1 ISPA N.76 Rev.0 9,76 +1,95 . .
Cloro attivo mg/L APHA Melodo 4500-CL G (.01 - - iz
21/04/2022 | Richiesia I L
26/0472022 | biochimica di mg/L APAT CNR J]EBA 512003 Mun 29 <5 5 . 40
ossigeno — i
Iichiesia chimien APAT CWR TRSA 5130 Man 29
di essigeno — mpl 20073 W ) - '
Residuo [is50 a . APAT CNIL TRSA 2090 Man 29
| LB0°C : g/l 2003 b it E -
Solidi sospes: mg. | APAT CNRIRSA 20905 Man 29 = an
| tolli® 2003 ) -
iﬂmgﬂiﬁ Azoto mg] APAT CNR IRSA 4030C Mun 29 <0.04 5
ammonineale 2003 ' i - ;
Cloruri mg/l APAT CNR ’;‘m‘q’”m M 29 19,66 +1,67 109 1200)
Azolo nitroso APAT CNR IRSA 4020 Man 29 .
(come N) mg/! 2003 Siakicai y : i
Azoto nitrico " APAT CNR IRSA 4020 Man 29 !
(oo N mg/l 2003 0,91 405 114 20
N -« APAT CNR IRSA 2040A Man 29
Diurcezn F 2a +0 = A
2008
Fosloro lowle o/l LN EN 130 118852009
teome Y m 3 1885200 <10 - - 10
Fero mg/L LINL EN 180 | 1885:2000 0,03 =002 97,2 2
Arsenico mgfl UNILEN 1830 1188520009 ] - . 0,3
2020322
J6MM2077 | Monganesz mg/L UINT BN TS0 | 8852009 (1,1 - - 2
Haro mg/l. NI EN 180 | 1885:2009 00,07 )02 109,1 2
Cadmio mg/L. LINT EN 1S0 11883:2009 <0002 . - 0,02
Cromo totale wg/l. LINL EN IS0 | 1885:2009 <0005 . - 2
Cromo VI mg/L ASTM DI687-17A <, - - 02

ISPA srl -Via San Nicandro - 03042 ATINA (FR) - Tel. 0776.690.107 - 610.969 - Fax 0776.690.107 - info@ispa.fr.it
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RAPPORTO DI PROVA N.° VL220502-22N del 02/05/2022

DATA LIMITI DM
INIZIO E UNITA INCERTEZZA RIFERIMENTO
FINE PARAMETR| DI METODO DI PROVA | RISULTATO | PLATRCRA | ROW) ) (Dles 19106
MROV A MISURA rte BerL.
Allggatn 5,
| Tabella 3)
Mercurio mg/L. EPA 2007 2001 <0,0005 . |- 0,005
Malibdeno gl ittty <001 ! :
Nichel mg'l if?,:g?i::g? =001 - - 2
TMombo mg/L. Lll EIQJ:‘«IEEN":JﬁE <0,01 - - 02
260402022 | s mg/L "fmgiéﬁg 0,051 £0,019 99,9 0.5
Sadio gL l{’;“;g‘;tﬁf 4,09 228 . )
NS
Potussio mg'L L]Tﬂtﬂi":]ﬁ? 6,58 +1,32 - =
TEN -
Calcio mg/l L:T;é.}rllﬁ? 0 =8 -
Magnesio mg/L L;P]\;SFS'EFIIE;} 4.0 +2.8 ) -
Tetroeloroetilense gl H?;HEE;E? =(),05 - - -
g;ﬁﬂgggi Triclomeilene nell H?AE%ZEESG =003 - - .
Benzene pa/l li?{tﬁlf]r:éﬁ? <005 - - -
Benzo{aipirene img/L EFA 1:.‘,]_;[:5: L?JT:: ERA =001 - -
Aldrin maL | [FPA 3;:5,,';::; ;ﬁ: EPA L <000 . - 0,01
i -
Beto-esaclorocicloesano mg/l SR E"I';ETJ; L;rﬁ;: EPA <0,001 - - -
EPA 3510C 1996 + EPA
20/04r2022 | PPT- DOD, DDE me/L 8270F 2018* hint : - ]
42022 + EP
2042022 | ryterdrin mgL | A e T | <0001 . . 0.01
endin oyl | EPASSIOCI6ERR [0 N
Isodrin mg/L BRA ]H.:_j.‘il':act Lm: EPA <{), 001 - .
Sommalori
{addrein,dieldrin,endrin,isodring mg/L Por calcala (§) N i ; 0.01
Aaaa | Microcgamismi vitalia 22°C UFC/ml | UNI EN 1SO 62222001 102 (44-14]) | - )
190472022 Microrganm vitali a 27°C LUFC/ ml LIMI EN 150 62232:200] 42 [31-57] - -
210402022 . LFCH00 | UNT EN 150 7899- _ X :
Enterocoeehi mil 29003 fi [3-14]
Coliformi bela-galattoshdesi UFCHo0 AFNOR BRD O7/20- i [§-24] . .
pasitivi ml 03/ |
[ 9042022 | Escherichia coli LIFC/ 100 AFNOR BRD O7/20- 14 [8-24] : 5000
2040472022 | bein - glecuronidasi positiva il 0311 )
Clostridium perfiingens (spore LFC/100 UNIEN [SO 0 - i
comprese) i 14189.2016

ISPA srl - Via 5an Nicandro - 03042 ATINA (FR) - Tel. 0776.690.107 - 610.969 - Fax 0776.620.107 - info@ispa.fr.it
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RAPPORTO DI PROVA N.” VL220502-22N del 02/05/2022

2 gome dichianio dol Richiedenie/Cliente, il Loboratorio ne decling qualsinsi responsabiliti.
I| simbolo = & do intenderst come risultato inferiore del Hmite di quantificazione { LOG).

B recupens

= Single Ton Monitofing.

4: somimatoria secondo i1 eriterio lower bounds,

| imcertezra estesn 1 misum & siolo cnloodatn applicando un flore A copertura k=2, scelto sulln base di un Hvello di Gducia pari al 95%,

S non espressanenite ripotato i reoupero non & stalo utilizmto nelln determinzione del dsuliato omalitheo linnle,

| dichinrzione i conlormiih a specifiche di lepge efo specifiche indicate dal eliente non tiene conto del eontribto dell"incenesa di misum, tonne
nel casi in cui lo regola decisionale sin corienuta nells speeificn siessa, Inaline si spezilien che in caso di applicacione della regola decisionale, con
“punrd bond” pari il incerter estesa di misur, ] ivello di rischio associato & pari ol 50% (vedi ILAC-GE:092009),

Se o esprressaimenile richiesio dal elieme il enmpione non viene conservito, [ presente Rappono di Prova non pus sseee npodolio gursinlinente
senzn | opprovigsione seritta del Laboratorio LS. A Sl

[MCTNARAZIONE D1 CONFORMITA'
limitatamente-alle-prove—richieste-cd-elfetiuate_il campione-di-acqua—&_in_regala_con-ilD.Lgs. 15206 Parte terzn,

Allegato 3, Tabella 3.

_fine def rupparto of prova .5 ez
(5 IASCARLDY iz |
b A 1

|5PA srl - Via 5an Nicandro - 03042 ATINA (FR) - Tel. 0776.690.107 - 610.969 - Fax 0776.690.107 - info@ispa.fr.it
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Microbialogiche e Verifiche Ambiantal]

For. 2716 Rev.d) del 15/162020
RAPPORTO DI PROVA N.° VL220502-23N del 02/05/2022

RICHIEDENTE: Cansorzio di bomifica “Valle del Lin”. Via G.B. Vico 6 - 03043 Cassino (FR)
PRODUTTORE: -
DESCRIZIONE™: “ Acqun destivata ad vso irrigue”

SIGLA DI TDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE: VLI 19042206
DATA DI CAMPIOMAMENTO: 19.04.2022
CAMPIONAMENTO EFFETTUATO DA Tecnico L5 P.A. srl

DATA DI RICEVIMENTO IN LABORATORIO:

19,04 2022

DATA DI INIZIO PROVE: 19.04.2022

DATA DI FINE PROVE: 29.04.2022

LUOGO E ORA DI CAMPIONAMENTO: Badia di Esperin - Esperia

METODO DI CAMPIONAMENTO PARAMETRI CHIMICI: APAT CNR IRSA 1030 Man. 29 2003

Pagina 1 di 3

Ore: 11:530

METODO DI CAMPIONAMENTO PARAMETR] MICROBIOLOGICL UNIEN [80 19458:2006

RISULTATI ANALITICI
DATA LINTTT O
INIFIO B UNITA’ INCERTESZA RIFERIMENTO
!’Eg\l}n PARAMETRI b MEETODO DI PROVA RISULTATO | PLECRA | REW | (Dl 192706
MISURA Allegato 5,
Tabzlln 3}
Temperiurn e APAT CNIRLIRSEA 2100 M.29 2063 10,3 &0, % -
[Tt i APAT CNR [RSA 2060 Man 29 &
» pH o | 2003 515 () (18 - 55-95
19/04/2022 i pSom e | APAT CHER IRSA 2006 Man 20
19/04/2022 Cnn.:tmuwm e | 2003 566 =113 - -
?"“i‘;::.“ a5 0 ML [SPA N.76 Rev ) 10,0 =21 - -
Cloro nitivo mg/L APHA Metodo 4500-CL G [0l . - 02
[ 21/0472022 | Richiestn ENE .
2600472022 | Biochinmica di il APAT CHR ”Z:FJE‘:S | 20113 Wlnn 28 < ) ) 40
O8I LTI0 — ’
Richiestn chimicn APAT CHNIL TIRSA 5130 Moy 29
di ossigeno - mgll 2003 =110 - - 160
Resicio fsso a APAT CNIZ TRSA 2090 Man 29 -
180°C | mell 20013 393 79 - -
Sn]m.jli s0SpEE ma/L APAT CNR JIE?;F; 12[!9[:11 Maon 29 < ) . 40
2042022 | Azolo gl APAT CNR IRSA 4030C Man 29 <004 15
200442022 | pmmenincale 2003 ’ ) )
Cloruri m] APAT CNR liﬁ;‘; 4020 Mim 29 19.8 1 68 109 1200
- ] " " "
a’:.f:li :uqtmm g APAT CNR TER{?;; 4020 Mum 29 <02 i B 0.6
Asolo nilrico APAT CHIL TRSA 4020 Man 29 .
(came N md | 003 (.82 20104 114 20
Durezza af APAT CNR [Rjﬁfﬂdﬂh Man 29 2y 46 i )
Es.?.:r]’r:“m“ m/l UNI EN 180 11885:2009 <0,10 . . i
Ferro mg/L LIMI BN IS0 118852009 .10 .15 972 2
ATsenico mig/L LINI EN S0 | 1RRS-2009 <0105 - z 0.5
26/04/2022
26042027 | Miiganese mg/L UNIEN [S0 11885:20009 =1, 16 - - 2
Bom mgll. LINL EN LSO 1 18835:2009 0,07 {1012 09,1 2
Cadmio mg/L LINL N 150 118852000 0,002 8 ; 0,02
Cromo ioinle me/l, LIML M 500 | 18832004 () 005 5 - 2
Cromo VI mg/L. ASTM DI6ET-1TA {01 B - 0.2

ISPA srl - Via San Micandro - 03042 ATINA (FR) - Tel. 0776.690.107 - 610,969 - Fax D776.6580,107 - info@ispa.frit
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RAPPORTO DI PROVA N.” VL220502-23N del 02/05/2022

DATA LIMITI 3]
INIZIO E LINITA INCERTELZA RIFERIMENTD
FINE PARAMETRI DI METODO DI PROVA | RISULTATO | PLMISURA | R13) | (D.Lgs. 15206
PROVA NRIRA ESTESA Parte terzn,
i Allegnio 5,
Tabeldln 3)
Mercurio mgfL. EPA 200.7 2001 <0005 : . 0,005
mg'L UNI EN IS0
Molibdeno | |885:2009 =0, - -
Michel mp/L LII]EJJ!RE??‘I:I]:SF? =001 - - 2
Piimbao mg'l Lllrlqalﬂ?iéﬁ‘? <0, . = 0,2
UNIEN 1SO .
2610412022 | Rame mgfl 1 1885:2000 LRI 01,030 [11.5 0.1
26042022 | 7500 mg/l. itte 0,022 0019 | 999 0.5
. UNI EN [SO
Sodin mufL | 1885:3009 [ 4,6 £2.92 B -
Potassio mg/L L:T;ﬂihlllﬁg 6,69 .34 - -
Calcia mg/L L:T;aEsrﬁrﬁg 92 18 - )
LIl EM 150 -
Magnesin mgl | 1885:2009 14.4 i +£2.0 .
Tetracloroetilene pell L:?;Hihiéf;? <[1,05 - -
27/04/2022 . . UNI EM 150
371042022 Tricloroctilene pel 1S680:2005 <[1.05 - - -
Benzene pe/L I'I:”;;H%H,éﬁg =0,035 - - -
) EPA 35100 1996 + EPA \
Benzofajpirene mg'L 4970F 20|18 (3,001 - - -
. EFA 35100 1996 -+ EPA
Alilrin mg'L R270F 2015+ <[00 = B .01
. o EPA ZS10C 1996+ EPA
Bew-esaclorocicloesann mg/L $I70E 2014* <[}, (11 - | - -
, EPMA ISIOC 1996 + EPA |
29/04/2022 | PPT. DD, DDE mp/L. 8270E 2018% <0.001 ' | - '
i a1 =
2OA022 | Dyictdrin mglL | A e | <0001 : ; 001
- . EPA 3SI0C 1995 + EPA
Enilrin mg/L 8270 2015 =0,001 - -
. ; EPA 3510C 1996 + EPA
Isodrin mg'L 4270E 20185 ={,001 - -
Sommatoria : .
{aldrin dieldrin endrin.isodrin} mL Pex calocls £9) <0.nt - _ i
19/04/2012 Mizrorgnmism vitali a 22°C LIFC/ml UNI EN IS0 6222:200] 124} 100 = 144 - -
2042022 - ) = -
. A . ; 277 77 _ 5 -
1 0/04/2022 Mirarganismi viteli a 37°C UFC ml | UNIEM IS0 6222:2001 72 [57-91]
2100472022 T UFC/100 | UNIEN IS0 Ta99-
Emerococchi ml 2.9003 3 [3—14] -
Coliformi beta-galatiosidasi UFC/ 100 AFNOR BRD 07720 55
e 5 [43-73] - 3
pesiiivi 11il 0311
1940472022 | Escherichia coli LIFC/00 AFNOR BRD 07/20- 6 [10-26] 500
20404/2022 | beta - glicwronidagi positiva i a3l ! 7 -
Clostridium periringens [ spone UFC/ 100 LUNI EN 150 0 [ 13-31] iy
coinpresa) ml 41892016 B

ISPA srl -Via San Nicandro - 03042 ATINA (FR) - Tel. 0776.690.107 - 610.969 - Fax 0776.690.107 - info@ispa.fr.it
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RAPPORTO DI PROVA N.° VL220502-23N del 02/05/2022

~: gome dichizato dol Richiedente/Cliente, il Laboratorio ne decling qualsias responsabilit,
Il simbals < & da intendersi come rsultato inferiore del limite di quantificazione {LOG).

R (%) recuporn

= Single lon Moniworing.

§: sommatoria seeondo 1§ eriterio lower bounds.

L ineertesed esiesn di misum & stoln coleoluin epplicando wn fatioce di coperiurn k=2, scello sulln base di un livello di Gdueis gari al 95%.

S mon eapressamente ripoato il recuper non ¢ stito utilizmto nels detemmazione del dsulate amliteo Onale,

Lu dichinrazione di conformit o speciliche di legge efo speciliche indicate dal cliente non tene conto del contribmio dell " incerierza di misur. tanme
net citst i eud b regok decisionale sia contenula nella specifien stessn. Inokine si specifics ehe in ciso di opplicizions dells regola decisioanle, con
“aurd band™ parl all meeneaa estesa di misur, i Hvello di rschio associno ¢ pari al S0% (vedi [LAC-GE-09520 | 8)

Se non espressamente nichiesto dal cliente i1 compione non viene conservido. 1] presente Rapporto di Prova non pud essere rprodotio painlmente
senan |"approvazione seritin del Laborotorio |5 A Sl

HCHIARAZIONE DI CONFORMITA™
limitatamenie alle prove richieste ed effefiuate il campione di acqua & in regola con il D Lgs, 152/06 Parte terza,
Allegato 5, Tabella 3.

Lr
Dol
inll, g
fine del rappoyte df prava IR R A L s I
120 sETIN 3
I'.L o 5:.
: . v '__.r
LI
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Istituto Sperimentale Problematiche Ambientali

[
Istituto di ricerche :
Prove, Analisi Chimiche, Fisiche,
e Micrabiologliche e Verifiche Ambientali

For. 8241/64 Rev.0 dal 150442020 Pagima | di 3
RAPPORTO DI PROVA N.° VL220502-24N del 02/05/2022 ,

RICHIEDENTE: Consorzio di bonifica " Valle del Lin”, Via G.B. Vico 6 - 03043 Cassino (FR)
PRODUTTORE: -

DESCRIZIONE?: * Acqua destinata ad uso imguo”

SIGLA DI IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE: VLI 19042207

DATA DI CAMFIONAMENTO: 19.04.2022

CAMPIONAMENTO EFFETTUATO DA Tecnico 1L.S.P.A. srl

DATA DI RICEVIMENTO IN LABORATORIO: 19.04 2022

DATA DI INIZIO PROVE: 19.04.2022

DATA DI FINE PROVE: 29.04 20212

LUOGO E ORA DI CAMPIONAMENTO: Acqua Nem, Olivella — Samt"Elia Fiumerapido Ore: 12:30
METODO DI CAMPIONAMENTO PARAMETRI CHIMICL: APAT CNR IRSA 1030 Man. 29 2003
METODO D1 CAMFIONAMENTO PARAMETRI MICROBIOLOGICT: UNIT EN 1SO 194582006

RISULTATI ANALITIC]
DATA LIMITI TN
INIZIO I UNITA" INCERTEZZA RIFERIMENTO
FINE | PARAMETRI Bl MIETODO DI PROVA RSULTATO | Ppgppeeh | B9 | e o
PROVA MISLIRA 5A Parle lerea,
Allegate 5,
Tubella 33
Tempemtir °C APAT CNR RSA 2100 M.29 2003 1,1 (1,1 - -
r ] AT -|
o ulm._l[ di | APAT CNR n;[iﬁ 2060 Man 20 e 008 ] 5505
19/04/2022 o Scm'n | APAT CNR TRSA 2090 Man 20 ,
19404/2022 Caondutivati ' 20eC 2003 230 448 ) i
Ossigeno % DO M1 TSPA N 76 Rev.0) 10,73 12 15 - -
Clom pitivo mgfl. APHA Metodo 4500-CL G <1,11 - - i3
210472022 | Richiesta 1 — _
26/04/2022 | biochimica di mg, | APATENRIRSA 31208 Man 29 <5 i - 40
DERIZUNn — T
Richiestn chimicn APAT CNR IRSA 5130 Man 29
| i essigeno — el | 2003 i i - 160
Residuo fisso 2 | APAT CNR IRSA 2000 Mun 29
L 167 £33 2 )
180°C ng! 2003
Solids sospes mg/L APAT CNR TRSA 20900 Mon 29 <5 %0
(olli* 20013 i} )
20472022 | Azaolo " APAT CNR TRSA 4030C Man 29
20042022 | pmmonineale m/l 203 <0,k 5 B iy
N f T - 4 i
Clornr :rngn’l APAT CNR ”;:Eﬂ 40260 Mon 29 236 =hl'l,['.|' 109 1200
A’.culz 113 gmsu mg/ APAT CNR Hz?rﬁ 4020 Man 29 o i - 0
Azolo nilrico APAT CNI 1RSA 4020 Mun 29 1
et m] _ s (0,39 0005 114 20
—— p APAT CNR Il?i-'a“.;'; 1zﬂvﬂm Man 20 ¥ 2 i i
F: sk mg/] UNI EN 1SO 11885:2009 <0,10 . - 10
Ferro mgl/L. UNI EN 1SO | 1885:2009 0,10 +0.15 972 2
Arsenico mp/L LIMI N IS | RRS 2009 <[1,015 - - 0,5
[
20072022 | Mimganese me/L UNIEN [SO 1 1885:2009 <0,10 . : 2
Boro g/l UNI EN [SO 11885:2009 0,02 400012 19, :
Cadmio mg/L. VINT EN IS0 | 1885:2000 0,002 - - 0,02
Cromo fotale mg/L. UNI EN S0 11885:2000 <0005 " . 2
Cromo VI meg/l. ASTM DI687-17A <001 : . 02

ISPA srl - Via San Nicandro - 03042 ATINA (FR) - Tel. 0776.690.107 - 610.969 - Fax 0776.690.107 - info@ispa.fr.it
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RAPPORTO DI PROVA N.7” VL220502-24N del 02/05/2022

DATA LIMITI DI
R | | R
FINE PARAMETRI ]} METODO DI PROVA | RISULTATO | © e o
PROV A MISURA - it lerm,
Allegaie 5,
Tabells X}
Muercurio ma/L. EPA 200.7 200 <0,0005 - - 0,005
Munlitdeno mg/L. l:l'r:ﬁl;f:{lﬁ? =001 - -
Michel mg/L I'il?!sl SFEEII!JEE <i,01 - - 2
Fiombao my/L L; f]ﬂﬁl;jﬁ; EE 0,02 +,02 1236 0,2
26/04/2022 Rame mig/L I:TE[EEEE!‘-? nolG 0,030 11e 0.l
2602022 | 4105 mg/L "I'TE' HE;; 1’35‘ 0,020 Ho19 | 999 0.5
|
Sodio mg/L "i r;g EEP'LJ!ES | .65 40,33 > z
Porassio mg/L et 0,53 0,11 . _
Calein mg/L LIITEJ E?:‘ ‘;EE 40 = . -
Magnesio gy L. ";ng?:ﬁ? 10,1 +2.01 - -
Tetracloroetilene pfl "iﬂ;égm :.HE]? <005 . - =
7402002 :
E;ﬁ::;g;; Tricloroelilenc pe'l l.:?éﬁlf]hl!ég? <i),03 - - -
Beneene pell l‘:;‘éﬁ%ri‘!ﬁ? <(),005 - - _
+
Benzo(ajpirene mg/L EPA ]:.;jﬂ]‘,rﬁ Lm - EPA <{1,001 - . -
Aldrin mg | EPA R anae | <001 . - 0,01
Beta-esaclorociclocsuno mg'L EPA LSE!?TL'IEE Lm: EFA =0,001 - % i
EPA 3510C 1996~ EPA
20,04/2022 DOT, DDD, DDE mg/L 2970E 701 8% <(1,004 « - -
22022 [ EPA 3510C 1996+ EPA ;
Dielidrin mg/L 8§270F 2018+ <0,001 - - 0l
= 506 - E
Endrin mg/L EPA 3;,'.4[?5_. ;[Jﬁ‘ ERA =0,0M - -
Isodrin mg/L Bra 'szl?unfé L?;iﬁg: EPA <0000 -
Somimatoria . " ! ) .
(aldrin dieldrin.cndtingsodrin) | ™F" Per calsalo (1) S 0.0!
:mﬁﬂﬁ Micronganismi vitali a 22°C UFC/ml | UNI EN ISO 6222:200 52 19 - 69 ‘
19/04/2022 Microrganismi vitali a 37°C UFC/ml | UNIEN ISO 6222:200 17 [10-28] - =
I 6.
21/04/2022 Entetosocch] UF:.;’lI 00 ;JT;;UEjN 150 TEYS 0 ) .
[ Coliformi beta-galattasidas UFC/I00 | AFNOR BRD 07/20- i (26301 . ]
josalivi ml 03| B
19/04/2022 | Esclierichia eali UFC/100 | AFNOR BRD 07/20- 0 i ] 5000
TO042022 | et - glocusonidasi positivi il 0311
Clestridium perinngens (spore LFC/ 100 LINI EN [SO o ) i i
comprese) ml 141892016

ISPA srl - Via 5an Nicandro - 03042 ATINA (FR) - Tel. 0776.690.107 - 610.969 - Fax 0776.690.107 - info@ispa.fr.it
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RAPPORTO DI PROVA N.° VL220502-24N del 02/05/2022

- eome dichisrato dol Richiedente'Cliente, il Loborstorio ne decling qualzinsi responsabilita,
Il simbolo < & do intendersi come risultato imferiore del limite o guont fieaeione (LOCH.

K {%%): rocupsero

* Single lon Monitoring.

& sommatoria secondo 1| eriterio lower bownds.

L ineertien cslesa di misurn & stia caleolstn applicando un faiore di eopertum =2, seelio sullo bise dion lvello di lidvein pari al 95%

Se non espressamenle ripordato 4 recupero non € stitlo wlilizzato nells determinezione ded nsulioto analilico Male.

La dichinrmzione i conformitd wspeeifiche di legee ofo speciliche mdiote dal livnte gon tene conto del contrivuto dellingerezza Ji misum, tranne
ned easi incul Ioregoly devisionale sin eantenutn nells specilica stessa. Inolire 51 specificn che in coso i applicarione della regoln decisionale, con
“guard band” parl oll fncertess estesa dl misura, il livello di rischio sssocioto & pori al 30% (vedi 1LAC-GH0%2019)

Su non cspressamente richicetn dal eliente §| campione non viene conservato. 1D presente Bapporio di Prova son pui essene ripradoito porzinlmente
senzn Iapprovarione serittn del Lohoratario LS.5AL Srl.

[NCHIARAZIORE DM CONFORMITA™;
limitatamente alle prove richieste ed effettuate il campione di acqua é in regola con il D Lgs. 152/06 Parte terzn,
Allegato 5, Tabella 3.

Sine del rappovra di provir

ISPA srl - Via San Nicandro - 03042 ATINA (FR) - Tel. 0776.690.107 - 610.969 - Fax 0776.690.107 - Info@ispa.frit
Cnel Fisr o P VA N21RRATNARNA - NCIAA di Frisinane n 137008
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Far, 8.2/1/64 Rew i) del 1 50672020
RAPPORTO DI PROVA N.° VL220502-25N del 02/05/2022

RICHIEDENTE: Consorzio di bonilica “Valle del Lin™. Via G B. Vico 6 - 03043 Cassino (FR)
PRODUTTORE: -
DESCRIZIONE™ “Acqua destinata ad uso irrigno”

SIGLA DI IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE: VL 19042208
DATA DI CAMPIONAMENTO: 19042022
CAMPIONAMENTO EFFETTUATO DA: Tecnico LS.P.A. sl
DATA DI RICEVIMENTO IN LABORATORIO, 19.04.2022
DATA DI'INIZIO PROVE: 19.04.2022

DATA DI FINE PROVE: 29.04,2022

Pogina 1 di 3

LUOGO E ORA DI CAMPIONAMENTO: Canule Encl, Olivella — Sant’Elia Fiumerapide Ore: 12:40
METODO DI CAMPIONAMENTO PARAMETRI CHIMICT: APAT CNR IRSA 1030 Man. 29 2003
METODO DI CAMPIONAMENTO PARAMETRI MICROBIOLOGICT: UNI EN 150 19458:2006

RISULTATI ANALITICI

DATA LIMTTT I
INIZIO UNTTA® INCERTEZZA RIFERIMENTO
oPINE | PARAMETRI Dl METODO DI FROVA RISULTATO | PLAtand | RO | (Ol 13206
MISURA Allagato 5,
Tahalla 3)
Temperntur o APAT CNIX IREA 2100 .29 2003 10,8 )1 - -
ol Un];*Eﬂl di | APATCNR i;lsﬁa:l 2060 Man 20 8.50 e ) 55-95
19/04/2022 . uScm'a | APAT CNR [RSA 2000 Mun 20 X
190472022 Conduttivita 21 2003 233 47 - -
DS]. ”ﬁ"-’l n“’ u, DO M.L ISPA N, 76 Rev.0) 12,36 4247 -
Cloro attivo mg/l. APHA Metodo 4500-CL G <101 - - 0,2
2170472022 | Richiesis e _
2SOAITE | ikt i gl APAT CNR IRSA 51200 Man 29 - _ ) 0
i 2003
Richiestn chimicn APAT ONIR TRSA 5130 Mim 29
di ossigeno ~ mg/L 2003 =0 - ) 60
?ﬁ%ﬂﬂ fisso o me/l. APAT CNR 1121{:;[;'; 2090 Man 29 163 o ) i
- " , e 5 =
20/0472022 [ Azoto mel APAT CNR IRSA 4030C Man 29 Al s
20/0412022 | ammonincale _ 2003 ‘ - i :
Claruri mgl APAT CNR 'ﬁf;‘“’l” Mim 29 221 +0,17 100 1200
Azolo nitroso APAT CNR IRSA 4020 Man 29
; mgfl <{1,02 - - 0.6
{enie N 2013 J !
Azoto nitrico APAT CHE [RSA 4020 Mo 29
P mg/l e 0,090 40,005 114 20
Durezz - APAT CNR TRSA 20404 Man 29 e .
2003 B )
S oinle mg/l UNI EN IS0 118852009 <0,10 . - 10
Femo mg/L. UNI EN 150 118835:2009 0,02 00,02 972 z
Arsenico mg/L LIWT EN TS0 | 15852009 <[] [15 e - 0,3
26/04/2022 s
26/04/2022 Mangimiese mg/l LN EN 1SO | 18852009 <00, 11 . = 2
Boro mg/l. UNI EN 180 1 1885:2009 0,05 02 109, | 2
Cadimio mg/L UNT EN IS0 118852008 <0,002 a - | om
Cromo totule ma/L UNI EN IS0 11885-2009 <005 . . 2
Cromo VI mg/L. ASTM DI6ET-17A <001 . F i 0.2

I5PA srl - Via San Nicandro - 03042 ATINA (FR) - Tel, 0776.690.107 - 610.969 - Fax 0776.690.107 - info@ispa.frit
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Pagina 2 di 3

RAPPORTO DI PROVA N.° VL220502-25N del 02/05/2022

DATA LIMITI 0
INIZIO E UNITA' NCERTEZZA | | RIFERIMENTO
FINE PARAMETRI DI METODO DI PROVA | RISULTATO E&T'H” A”‘ () 'Dﬁlg-" 1‘5—'“'5
PROV A MISURA ane lerda,
Allegaio 5,
Tabella 31
Mercurio my/L EPA 200.7 2001 <(,0005 . . 1,005
mg/l UNIEN IS0
Maolibdeno | 1885:2009 =i, 01 - -
y ; UNI EN 150
Michel mgL | |885:2000 <0, - - 2
Mombo mgfL LIHI“;H?.!’I:I'I!S]E <0, - - nz2
) UNI EN IS0
aeioai2022 | M mg/L |1885:2009 = : 0.1
2022 , ; LUNIEM IS0
26/04/2002 Zinco my/L 1188452000 <,01 0.5
Sodin mg/L w;aiﬁéﬁg .51 +(1.30 = -
Potassio mg/L L{?‘;ﬁ’géﬁ? 041 (1,08 - -
e LINI EN IS0 -
Caleio mg'L | 1885:2009 19 48 -
: LUNI EM IS0 -
- Magnesio mg'L 1 1885:2009 9.4 +].9 -
, LINI EN 150
Tetrncloroeti|ene pafl. 15680:2005 <i1015 - - -
27042022 : UMI EN 150 i
27/04/2022 Tricloroetilene pel 156802003 ={.05 - - -
Benzene pail l:;*;HEﬂN‘,E? <[03 - - =
Benzola)pirene gL EPA 152!??]"; !?:ﬁ'l EPA =0, = = .
Aldrin mgl | EPA 152].;‘::'% e | <000l - - 0,01
Betn-gsaclorociclogsono mg'L A ;?.;’E’% IZ‘:’:I::- EPA =0,001 - - -
"EPA 3510C 1996 + EPA
29/042022 | PPT- PO, DDE ML | a0k 20180 <0401 - : .
1 ) 7 :
2042022 | 1 ctdein mgl | EFA ];1'?%% '1?;163: EPA 1 <p001 - - 0,01
Endrin mgl. | EPAR I e ETA | <0001 i ]
) EPA ISI0C 1996+ EPA ;
liacitin mg/L B2TOE 2018* = ) 3
Sommatorin , 2 i i
{aldrin.dieldrin,endrin,isodrin) mg/L Per caleolo (§) 0,001 Lo
a0y | M vil a 22'C UFC/ml | UNIEN 1SO 6222:2001 32 [12-46] :
| 9/04/2022 Microrganism vitali o 37°C UFCY ml LINT EN IS0 6222:30 | 4 [1=11] | - -
21/0412022 UFC/100 | UNI EN IS0 7899-
Enlernencchi mi 2:2003 ] | 3=14] - =
Coliferini betn-galiingidasi UFCA00 AFNOR BRD OF/20- 4] [30-361 i .
positivi il 0311
194042022 | Escherichin coli LIFCY | G0 AFNOR BRD O7/20- 0 . i 5000
20/042022 | beta - glucurmnidosi positiva il 03711
Clostridium perfiingens { spore LFCA00 UNI EN 150 0 i i i
] comprese] ml 14189:2016

ISPA srl - Via San Nicandro - 03042 ATINA (FR) - Tel. 0776.690.107 - 610.969 - Fax 0776.690,107 - info@ispa.frit
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RAPPORTO DI PROVA N.” VL220502-25N del 02/05/2022

A pome dichinrto dol Richicdente/C liente, il Loboratorio ne decling qualsios: responsabilitg,
Il simboli < & da intendersi come risultoto nferore del Himite di quantificazione (LOG).

R (™) recupero

¥ Single lon Monitoring.

&1 sommatoria secondo i criterio lower bounds,

L imeerteres estes di misom & st calealsts applicandn on fattore di copertum B=2 seelie salln hase di o Bivello di dusia pon al 95%.

Se non espressamante piporain il recupemn non ¢ siato utilizzaio nella desermimizione del nsuliato analitico finale.

Lo dichimruzione d1 conformith o speciliche di legee oo speciliche indicate dal cliente non tiene comto del contributo dell incerteszn di misum, tranne
et easi in ool e regols decisionale sin contentio nelln specilica sicssa. Inoline st specilicns ehe m caso di applicizione delln regola decisionale, con
“witard hund™ pari all ingertezzn cstesn di misura, 11 livello di dschio nssocisto & pari ol 30% (vedi ILAC-GE:092019).

Se non espressnmente richiesto dal clivnte §) cimpiong non viene comservito, [ presente Rapporio of Prova non puo essere riprodolio peeznlmenie
senz Uapprovisione sorittn del Laborntorio LSP.AL Sel.

HMCHIARALZIONE DI CONFORMITA™:
limilatamente alle prove rickieste ed effettuate il campione di acqua ¢ in regola con il D Lgs. 15106 Parle terza,

Allepaio 5, Tabelln 3.

[fine del rappovia df prova

T i NETIN

L
¢ Y b
2

R L '?)
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For, 8.2/1/64 Rev.0) del 15/06/2020 Paging 1 ci 3
RAPPORTO DI PROVA N.° VL220502-26N del 02/05/2022

RICHIEDENTE: Consorzio di bonifica “Valle del Lin™, Via G.B. Vico 6 - 03043 Cassino (FR)
FRODUTTORE: -

DESCRIZIONE™ * Acqua destinata ad uso irriguo”™

SIGLA DI IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE: VLJ 19042209

DATA DI CAMPIONAMENTO: 19.04.2022

CAMPIONAMENTO EFFETTUATO DA Tecnico LS. P.A_ srl

DATA DI RICEVIMENTO IN LABORATORIO: 19.04 2022

DATA DI INIZ10 PROVE: 19.04,2022

DATA DIFINE PROVE: 29.04.2022

LUOGO E ORA DI CAMPIONAMENTO: Fiumermpido — Sant’Elin Fiumempide — Ore: 12:50
METODO DI CAMPIONAMENTO PARAMETRI CHIMICI: APAT CNR IRSA 1030 Man. 29 2003
METODO DI CAMPIONAMENTO PARAMETRI MICROBIOLOGICIL: UNI EN 150 19458:2006

RISULTATI ANALITICI
DATA LIMITTI DI —|
INIZIO E UNITA® INCERTEZZA RIFERIMENTO
FINE | PARAMETRI DI METODO DI PROVA RISULTATO | PLMSURA | RCW | (DLes 15206
FROVA MISURA ESTESA Parte terzn,
Allegnio 5,
Tabells 3)
Tempernlurm s APAT CNR TREA 2100 M.29 2003 5.7 4.1 - -
pH ll::;:fll i APAT CHIR llziﬁ‘:.;"; 20640 Mun 29 §.18 +00,018 B 5.5-9.5
19m4n0z2 [ - S ey e AT CNR [RSA 2
s Cenduttivita “bzﬁl% i APAT CNIU “;}?[ﬁ 2(MK} Man 29 168 +£74 ) _
Ossigenn 1P o
disrialtn e D0 ML [SPA N.76 Rev.d 10,015 £211 - -
Cloro nttivo mg/L APTTA Melodo 4500-CL G <1011 - - 02
200472022 | Richiesta e
26/42022 | biochimica di g APAT CNR IRSA 512012 Man 20 <& i ~ 40
e 2003
Bichiesta chimica APAT CNR IRSA 3130 Mum 29
th ossigenn — mg/l. 2003 . <l B ) 160
mm lisz0 o me/l, APAT CNE l‘!R:buf; 2090 Man 29 258 57 _ _
Solidi sospesi APAT CNR TRSA 200900 Man 29
T ko 20003 = ; - 30
< Azolo T X
20004022 | 2 e mg/! APAT CNR mi?;a ;IUEUL Man 29 oy ] ] .
: S i ]
Cloruri mg/l ATL G IS/ a0 M 30 523 4039 109 1200
+ ] R 4
ﬁ::zul.; :.}I;.mm mefl APAT CNIR I{Ji:]SEI-"_;-IEIZH Mim 24 <002 ) 0.6
Azolo nitrico APAT CNR IRSA 4020 Man 29 8
(spiie N mgfl 2003 0,63 1,03 114 20
Dunezza [ APAT CHNR IJIE.‘:..:{!;:IHHHA Wlan 2% 17 +3 3 B
Fosfore (olale ¥ NP
(eome [ mg/l LINT EN [S63 1 188520049 _ =fl 1 . - - {1}
Fermo mg/l. [TNI EN [SO | 1885:2009 0,02 |0 97,2 2
Arsenico mg/L LIMI EN 180 [ 18852004 <05 - - 3
26/04/2022 '
260472022 Mungimese mgfl. UUNT EN 1850 1 1885:20009 <i0, 10 - = 2
Boro g/ UNI EN 180 1 1885:2000 0,15 =120 109,1 2
Cadmio mg/L UNI ENISO | 1885:2009 00,002 E A 0,02
Cromo totale mgfl. UNI EN ISO 11885:2000 <0005 . ] 3
Croma VI mg(T. ASTM DIGBT-1T7A =001 - - 02

ISPA srl - Via San Nicandro - 03042 ATINA (FR) - Tel, 0776.690.107 - 610.969 - Fax 0776.690,107 - info@ispa.frit
Mrr Fier & B WA APTARARATARNA o 1A A A Fraefnana i 1377008
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RAPPORTO DI PROVA N.° VL220502-26N del 02/05/2022

DATA 'T LIMITI DI
INIZIO E UNITA' INCERTEZZA RIFERIMENTO
FINE PARAMETRI DI METODO DI PROVA | RISULTATD | PLMISURA 1 R (%) | {D.Les. 15206
PROV A ESTESA Parfe lerem,
MIGLIRA Allegnin 3,
Tahella 3}
Mercurio mg/L. EPA 200.7 2001 <0),0005 . ; 0,005
Mualihaenno g/l ifmg?;[[:ﬁg <1101 - -
Michel gL L{?JE:EEP;{EE}] <(1.01 - - 2
[Fipimbo mg/L L{TEEE{E:“'-‘[EE <0, - - 02
LIMI EM 150
6043072 Rame me/ L. | 1885:2009 <0,0] - - 0,1
26042022 . p LINT EM 150
Zineo mg/L | 1885:2009 <001 - - ]
LINI EM 180 ;
Sodin madl | 18852000 1,88 +(1,78 - -
; LINT EN 150
Parnssio mg/l. 11885:2000 1,38 (128 - &
‘ UNT EM IS0 _ >
| Caleio gL | 1585-2000 57 +11 -
Muognesio mglL {{ngﬂl}p{sﬁ 74 +1 .48 B -
Tetrnclorovtilens pe/l liIEIELET}N?_:H%? <005 - > -
270472022 L A y UNI EN 150
A7/04/2022 Tricloroelilene nefl 15680:2005 <f},05 - - -
Benzofi jpirene mpi. | EPA E?ﬁ '.,"E";: EPA L o000 ; ; -
Alidrin mg. | EPA 151'?':;‘_: !j]ﬁ: EPA L <o001 . - 0,01
Beli-esdclorocicloesano mg/L EPA 3;;??:'?: !,?;‘:%: BPA =111 - o -
. EPA 3510C 1996 + EPA
20/04/2022 DOT, DOD, DDE mg/L $770E 201 8* =(),001 - - -
< Ep
PR32 1 Dietarin mgL | EPA ﬁg‘:ﬁz E,%ﬁ, EPA L <op0 - - 0.01
i -
Eodrin gt | FPASSIOC 9% SBR[ B
Isadrin g | e EPA L o001 . -
Sommulona y
(aldrin dieldrineadrin isodiind mg/L Per caleolo (§) <0,001 B 3 0.1
Ny a0ag. | Microrgise vitalia 22°C UFC/nl | UNIEN [SO 6222:200] ~300 : A ;
10/04/2022 Microrgmmismi vitah a 27C UFC! mil LM EN 150 6222:2001 | 50 [ 127 -177] - -
21042022 | o ococchi UFE‘:’II{H} !.IJT:[[IIDI:]N 150 73949- >150 ] ) )
Coliformi heta-galatiosidas: UFC/100 | AFNOR BRD 07720- anl (2483161 | - ]
pansitind mi 311 |
19/04/2022 | Eselierichin coli UFC/ 00 AFNOR BRD 07/20- - I
20/04/2022 | betn - glocuronidasi positivi | ml 0311 3 [202-362] . SO0
Clostridhum perfringes (spone LFCA 100 UNI EM 150 _ i i
compiese) ml 14189:2016 o [95-176]

ISPA srl - Via San Nicandro - 03042 ATINA (FR) - Tel, 0776.690.107 - 610.969 - Fax 0776.690.107 - info@ispa.frit
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RAPPORTO DI PROVA N.” VL220502-26N del 02/05/2022

#: gome dichiarato dol Richiedente/Cliente, il Loboratorie ne decling qualsinsi responsabilita,
[l simbolo < & da intendersi come nsultate inferiore del limite di guant Geaeione (LOC)

R [%): recupera

*: Single lon Monitoring.

&2 sommatoria secondo il eriterio lower bounds,

L ineerieezn esbesn i misurm ¢ st caleobpin applicasds un fattore di copertum 5=2, seelio sulln bose diwn lvello di fidusia perd ol 25%;,

Se non espressimienle dpoelato o recajpenn soi ¢ stiato il aells delevministone ded s lato analiies G,

L dichisrnzione di conformita o specifiche di legee ofo speciliche indicate dul eliente non tene conto del contribule dell” meertvan i msum, tranne
e cosi i eui b oregoln decistonale sin conlenoia nelln specificn stessa. Inolive i specificn che in cso di applicaione delli resola decisionale, con
“guard baued™ parl all ineertezza estesn di misurt, i1 livello di rischio associato & park al 30% (vedi ILAC-GRO9/2019)

Se nom espressaimente richiesto dal cliente §| camplone non viene conservalo. I presemte Rapporto di Prova non pud essere riprosdotio prrzialmente
seniz approvazione scriitn del Laboratoris 155 A, Sel.

MCHIARALIONE DI CONFORMITA™
limitatamente alle prove richieste ed effettuate il campione di acqua € in regola con il D.Lgs. 152/06 Parte terza,

Allegato 5, Tabella 3.

fine del rapporio di prova ) :
[ B TS AR T
b ANETTA
L
- e Wi

ISPA srl - Via San Nicandro - 03042 ATINA (FR) - Tel. 0776.690.107 - 610.969 - Fax 0776.690.107 - info@ispa.fr.it
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RAPPORTO DI PROVA N.° VL220502-27N del 02/05/2022
RICHIEDENTE: Consorzio di bonifica “Valle dal Lin™, Vin G.B. Vico 6 = 03043 Cassino (FR)

PRODUTTORE. -

DESCRIZIONE™ * Acqua destinala ad uso irrigno”

SIGLA DI IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE: VLI190422 10
DATA DI CAMPIONAMENTO: 19.04 2022
CAMPIONAMENTO EFFETTUATO DA Tecnico LS. P.A. sl
DATA DI RICEVIMENTO IN LABORATORIO: 19.04,2022
DATA DI INIZIO PROVE: 19.04,2022

DATA DIFINE PROVE: 29.04.20212

LUOGO E ORA DI CAMPIONAMENTO: Fiume Mollarino - Picinisco

Ore:

15:00

METODO DI CAMPIONAMENTO PARAMETRI CHIMICI: APAT CNR IRSA 1030 Man. 29 2003
METODO DI CAMPIONAMENTO PARAMETRI MICROBIOLOGICI: UNI EN [SO 19458:2006

- RISULTATI ANALITIC]
DAaTA LIKITT I
INIZIO E UNITA' INCERTEZZA RIFERIMENTO
FINE | PARAMETRI DI METODO DI PROVA RISDLTATO | PLIEERA- | kGG (Bl 15205
F'RU‘!.FA H ¢ arte Werza,
MISURA Allegiio §,
Tahalla 33
Temperutum =L APAT CNRE TREA 2100 M.29 2003 949 4], - =
pH U:IE :.Lll di APAT CHR ":-{q::; 2060 Min 29 §.20 =008 ) 55-95
19/04/2022 | _— uSemTa | APAT CNR IRSA 2000 Man 29 — |
190043023 Condultiviti e ) 2003 o +32 = -
Ossigeno ” 21 p i
einlio b DO ML ISPA N.76 Rev 0 10,24 iz,ui_l - -
Cloro aftiva mg/L APHA Metode 4500-CL G <0011 - - 02
21/04/72022 | Richiesin ya 1o .
26/04/2022 | biochimica di mpr, | APATCNR '”;f‘]fl‘f TANG lia 20 <5 > 40
OSRPEND — - o
Richiesta chimico APAT CNR TRSA 5130 Man 29
di ossigeno - gl 2003 =L i o0
Residuo fisso a , APAT CNR TRSA 2000 Man 29 .
180°C ml. 2003 217 43 - =
Solidi suspesi APAT CNR IRSA 20901 Man 29 £
totali* g/l 2003 i : T e
2000412022 | Azoto mg/] APAT CNR TRSA 40300 Man 29 <004 5
20/4/2022 | ammeniacale 2003 ' . -
Cloruri mg/] APAT CNR Iﬁ]"‘; 4020 Man 29 507 £0,38 109 1200
Azota nitroso . APAT CNR IRSA 4020 Man 20
(cote N ma/] 2003 <002 - = 0,6
Azoto nutrico APAT CNE [RSA 4020 Man 29 !
termne ) mg/l | 3003 0,20 1,01 114 20
Durezza oF APAT CNR 11!_.’1;.;3]2[145.1&. Man 29 71 4 ] .
Fasfore totale 3 c
e 1 mg/| UNI EN 180 11885:2009 <0,10 - - It
Fero mgfl UNIEN 180 1 1885:2000 0,04 £00,02 87,2 2
Arsenicn mpe/L LINT EN IS0 1 18852009 =,05 - - ]
26/04/2022 1
J6i4/a0z7 | Manganese mg/l. LINTEN 150 | | 883:2009 ={1, 10 - - 2
Rorm mg/l. NI EN [500 | 1885200 =(,(1 - - 2
Cadmio mg/L UNI N TS0 11885:2009 <0002 . : 0.02
Cromo totale mgfl. UNI EN 180 11885:2009 0,01 : : 2
Crome V] mg/L. ASTM DI687-17A =0,01 - - 0,2

ISPA srl - Via San Nicandro - 03042 ATINA (FR) - Tel, 0776.690.107 - 610.969 - Fax 0776.690.107 - info@ispa.frit
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RAPPORTO DI PROVA N.°” VL220502-27N del 29/04/2022

DATA LIMITI DI |
FINE PARAMETRI DI METODO DI PROVA | RISULTATO | PLMISURA | RUG | (Dles 15206
FROV A MISURA arle erzm,
Allggalo 5,
e — I Tubilla 3)
Mercutio mg/l. EPA 200.7 2001 <0,0005 1 ; 0,005
Molihdeno /L ottt 0,01 . .
Nichel mpiL Wﬂlsﬂiﬁaﬂ 0,01 . : )
Pioimbo g/l I'lrms?iéﬁg =i,01 - - N2
, UNIEN 150
26042022 | TUme L 1 18852009 <001 - - 0.1
26062072 | 7o mg/L 'ﬁgaﬁlﬁg <00/ ; - 0.5
Sodio my/l. it 2,80 0,56 -
Potassio mg/L Lllmﬂir:{.ﬁ? 0,79 0,16 - -
Coleio mea/L l;l?ﬂfﬂlghléﬂs]? 4% =10 - -
Magnesio mg/L lilfs[g?iquigj 211 +4.2 ) -
Tetraclomoetilene pa'l L:EAE%EE? <(}, 015 - - -
270442022 . . LK1 EN 180
27/04/2022 Trielorocilene pe'L |5680:2005 ={),05 - - -
Benzene pail li;léﬂ%]’i{lgjﬂ <{1.05 . - -
Bemnzolajpirenc mig/L BFa fﬁ?ﬁ; II?;:{;: ERA =f), (K11 . - -
4 ; EPA 3510C 1996+ EPA
Allrin gL 8370E 201 8° =(1,0111 . - 0,01
Betg-eaclorocicloesano mg'L EPA EI-EE !,?;::i: Era =0,001 - - -
EPA 3F10C 1996+ EPA
200472022 | PPT-DOD. DDE mg/L peiisheni <0,001 3 ; _
DY
N2 | Dicldrin mglL | A e a0 | <0001 0,01
e EPA3510C 1996+ EFA
Endrin mg/l S2T0E 20| 8 =0,001 - -
’ EPA ZSI0C 199+ EPA
Isodtin mg'L R270E 201 8% <0,001 - -
Sommntoria
(aldrindiehlrin.endsin,isodrin) | ™8T Per ealcala () 0,001 - - 0,01
19/042022 ) .
2204022 | ME rorginisim vitali a 22°C UFC/ml | LNIEN [S0 6222:204H =300 ] - -
. L i 3 S B ]
19/04/2022 Mizrorganisind vitali a 37°C LFC ml | LN EN 150 6222:2001 64 [233-299 |
21/04/2022 . UFC/100 | UNT EN (SO 7899- ;
Enterocacchi ml 2.3003 fils [ 52-84] - -
Coliformi heta-galatiosidas UFC/100 | AFNOR BRD 07/20- - e | ]
s Livi ml o3l
19042022 | Escherichin coli LFC00m AFNOR BRD 07/20- &
2000472022 | botn - plecoromdagi positiva ml aa | I [ 23% - 305 ] & 5000
Chostridinm perfringens (spore LIFC/ 100 LNIEN ISO )
eompien) ml L4 18020146 139 [117-168] = .

ISPA srl - Via San Nicandro - 03042 ATINA (FR} - Tel. 0776.690.107 - 610.962 - Fax 0776.690,107 - info@ispa.frit
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RAPPORTO DI PROVA N.” VL220502-27N del 29/04/2022

A+ gome dichinento dal Richiedente/Cliente, il Laborotorio ne declinn qualsinst responsabilith,
Il simbolo < & da mtendersi come risultato inferiore del limite di guantificesione (LOOC.

R %k necupero

®: Single lon Monitoring.

b sommatoria seeando il eriterio lower bounds,

. “frieertiesen estesn g misum & st esleobptn spplicando un fattore di coperium =2, seelto sulla buse di un Bivello di Gducia pori ol 5%,

Se non espressamenile pportino 1] recupero nen & stito utilbziio mello delaminssone del visuhato sieliien fnale

Lat dichiarnzione di conformith a specifiche di legee w'o speciliche indicite dal eliente pon tene conte del contributo dell”ingeterzn 3 misumy tmnme
nei ¢asi in eui Do regoln decisionnle sin contenuin nell specificn stessa. Inolire st specificn chie m ciso & applicieone della regola decisonale. con
“wird band” pani all incertesen estesy & misura, i livello di rischio associato & por al 50% (ved [LAC-GE:O09/2019).

S non espeessmmente richicsto dal cliente i) campione nom viene conservate. 1 presente Rappocto di Provi non pud essene dprodolio pardalmente
senza 'npprovazione scritia del Laborstorio L5.% A 5l

[MCHIARAZIONE D] CONPORMITA™
limitatamente alle prove richiesie ed effettunte il compione di scqua & in regola con 1l D.Lgs. 152/06 Parte terza,

Allegato 5, Tabella 3.
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